
avoset TM

Réservoir de médicament & tubulure d’extension

Etape 1  - remplir le réservoir de médicament

À utiliser avec la pompe à perfusion Avoset TM

Éliminer l’air : incliner le
réservoir de médicament et
éliminer l’air par le port de la 
cassette.

*Recommandations : pour éviter de remplir excessivement avec des fluides et de l’air, remplir le
réservoir de médicament jusqu’à la moitié, éliminer l’excès d’air et continuer à remplir le 

réservoir avec le liquide restant.

Fermer le clamp. Déconnecter la seringue ou le
dispositif de remplissage du
réservoir. Fermer le clamp et
connecter le bouchon rouge
ou connecter la tubulure
d’extension.
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avosetTM 
Guide rapide

Prélever le
médicament
nécessaire à l’aide
d’une seringue ou
d’un autre dispositif
de remplissage.

Inspecter
visuellement
l’emballage
pour vérifier
l’intégrité du
réservoir avant
utilisation.

S’assurer que le
clamp est ouvert et que le
clapet anti-débit libre blanc 
est en place. Ne pas
retirer le clapet
blanc avant
d’avoir fixé 
le réservoir 
à la pompe.

Retirer le capuchon protecteur
de la tubulure du réservoir de
médicament.

Connecter la seringue remplie
ou le dispositif de remplissage
au réservoir de médicament.

Remplir le réservoir de
médicament avec le
médicament de la seringue
ou du dispositif de
remplissage.*



Etape 2  - connecter une tubulure d’extension au réservoir de médicament

Etape 3 - connecter le réservoir de médicament à la pompe

Etape 4 - purger le réservoir de médicament avec la pompe

Ouvrir l’emballage 
de la tubulure 
d’extension et
inspecter 
visuellement
l’emballage pour 
vérifier l’intégrité 
de la tubulure 
avant utilisation.

Retirer le clapet
anti-débit libre
blanc du
réservoir de
médicament, 
s’il y a lieu.

S’assurer que des piles neuves ont été installées dans la pompe, que la pompe est allumée et qu’une
tubulure d’administration est connectée à la pompe.

S’assurer que la tubulure d’administration est déconnectée du patient.

Appuyer sur la touche PRIME et suivre les instructions de la pompe sur l’écran.

Fermer tous les clamps de la tubulure d’administration.

Connecter
le luer
transparent
de la tubulure
d’extension
au Luer du
réservoir de
médicament.

Retirer le bouchon Luer
transparent en amont de la
tubulure d’extension.

Insérer le
réservoir au bas
de la pompe en
l’alignant dans le
logement.

La tubulure
entière est
prête à être
purgée, ou
utilisée si déjà
purgée.

Retirer le bouchon luer rouge
du réservoir de médicament.

Pousser le
réservoir dans
l’emplacement
dédié de la pompe. 
2 clics sont émis 
pour indiquer que 
le réservoir est
complètement
fixé. Vérifier qu’il
est bien fixé.

1

1

1

4

2

2

2

5

3

3

3

4

Pour plus d’information sur la solution Avoset de Eitan Medical, veuillez 
visiter www.eitanmedical.com ou nous contacter.

Eitan Medical France 

7 place Félix Baret - 13006 Marseille, France 
Tél : +33 4 88 92 62 74 / 72  Fax : +33 4 84 89 54 03

Email : dispositifsmedicaux@eitanmedical.com
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