
Préparation 
pour l’utilisation du Sapphire Connect
Recharge de la batterie du 
Sapphire Connect

Auto-test de Sapphire Connect 

Fixation de Sapphire Connect à la pompe Sapphire Retrait de Sapphire Connect

Recharge de la batterie de la pompe Sapphire et du 
Sapphire Connect

Recharge de l’accessoire 
seul par l’intermédiaire de 
l’alimentation électrique du 
Sapphire Connect

Mettre le 
Connect 
sous tension

Auto-test 
en cours

	 Clignotant
Voyant 
fixe

Voyant 
fixe

Clic

L’auto-test 
a réussi

Sapphire Connect est 
allumé et prêt à être 
utilisé

Par 
l’intermédiaire 
du mini-support 
Cradle

Note: La connexion d’un chargeur directement à la pompe Sapphire ne 
rechargera que la batterie de la pompe et ne rechargera pas le Sapphire 
Connect.

Par 
l’intermédiaire 
du Sapphire 
Connect
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Note: Si le témoin 
de communication 
ne devient pas vert, 
reportez-vous à la 
section dépannage 
dans le manuel 
d’utilisation

SapphireTM 
Connect 
Guide Rapide



Boîtier verrouillable & Mini-support Cradle
Fixation de Sapphire Connect au mini-support avec 
boîtier verrouillable

Retrait de Sapphire Connect du mini-support avec 
boîtier verrouillable
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SapphireTM 
Connect 
Guide Rapide

Utilisation de
Sapphire Connect avec d’autres accessoires

Mini-support Cradle

Boîtier verrouillable

Fixation de Sapphire Connect au mini-support

Fixer le Sapphire Connect au boîtier 
verrouillable

Retrait du Sapphire Connect du boîtier verrouillable

Retrait de Sapphire Connect du mini-support
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