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*יש להיזהר לא להפעיל לחץ מופרז על המחבר בזמן הניקוי

הנח את האביזר על 
משטח נקי ויציב

מרח את האלכוהול 
70% בעדינות על 

מטלית או ספוג

סחט את המטלית/ 
הספוג לפני הניקוי, 
כך שלא יטפטף על 

האביזר המיועד לניקוי

נקה בתנועות סיבוביות 
לפחות 3 סיבובים 

דו-כיווניים )עם כיוון 
השעון ונגדו(*

יש להיזהר ולהימנע 
מטפטוף החומר 

לפינים או נקבים של 
המחבר החשמלי

אפשר לחומר 
להתייבש באוויר 

לפחות 3 דקות לפני 
החיבור לחשמל

6 5 4 3 2 1

שיטות עבודה מומלצות לניקוי מחברים חשמליים
של אביזרי משאבת האינפוזיה ספיר

מסמך זה אינו מחליף את הוראות השימוש הרשמיות. 
קראו את המדריך למשתמש )USER MANUAL( וכל ההוראות הנלוות לפני הפעלת משאבת האינפוזיה ספיר.

אין להשתמש בכימיקלים שעלולים לפגוע ברכיבים חשמליים ולגרום למכשירים לפעול לא כראוי או לבטל את האחריות שלך.

מדריך זה מספק הנחיות מומלצות לניקוי מתאים של מחברים חשמליים של אביזרי משאבת האינפוזיה ספיר.
ניקוי המחברים החשמליים של כל האביזרים מוגבל לשימוש באלכוהול איזופרופיל 70% בלבד.
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PCA 250 mL Lockbox Mini Cradle with IPS Splitter 

Sapphire External 
Battery Pack

 Sapphire Connect
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Mini Cradle with SplitterPower supply Bolus handle / 
connector

לתמיכה ושאלות ניתן לפנות לאיתן מדיקל:
לסיוע ושאלות טכניות, פתרון בעיות ודיווח על 

ארועים חריגים במשאבה, יש ליצור קשר עם 
serviceil@eitanmedical.com

הוראות השימוש מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות. ההוראות מיועדות לגברים ונשים כאחד.
היצרן: איתן מדיקל בע"מ, יד חרוצים 29 ת.ד. ,8639 נתניה ,4250529 ישראל


