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Kontinuierliche Abgabe – Grundlegende Funktionen

Diese Kurzanleitung enthält Informationen zu den grundlegenden Funktionen der Avoset-Infusionspumpe. Wenn Sie keine medizinische 
Fachkraft sind, entnehmen Sie bitte zusätzliche Informationen sowie eine Anleitung für eine sichere Verwendung des Produkts dem 
Leitfaden zur grundlegenden Nutzung.
Medizinische Fachkräfte, die die Kurzanleitung verwenden, beachten bitte zusätzlich auch das Benutzerhandbuch und die 
Schulungsmaterialien auf unserer Website:
www.eitanmedical.com/term_training_materials
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Ansicht der vorprogrammierten Infusionsparameter

Drücken Sie auf die 
Multifunktionstaste 
ANSICHT, um die 
Infusionsparameter 
anzuzeigen.

Zurück zur Hauptanzeige 
(die Option ANSICHT ist 
wieder verfügbar).

1. Parameter: 
Die Infusionsrate.

2. Parameter:
Gesamtes zu 
infundierendes Volumen 
bei der Infusion.

3. Parameter:
Die für die Infusion 
erforderliche Zeit. 
Drücken Sie auf FERTIG, 
um die Überprüfung der 
Parameter abzuschließen.

Drücken Sie auf WEITERWEITER, um zwischen den Infusionsparametern zu wechseln.

Je nach Infusionsprogramm können zusätzliche Parameter angezeigt werden. Beachten Sie für weitere Informationen das Benutzerhandbuch.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

3OO

START DRÜCKEN 

MEDIKAMENT

ANSICHT

1OOO

BEARB.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

3OO

START DRÜCKEN 

MEDIKAMENT

ANSICHT

1OOO

BEARB.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

3OO
RATE

WEITERZURÜCK

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

1OOO
VTBI

WEITERZURÜCK

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

O3:2O

DAUER

FERTIG

STUNDEN MINUTEN
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Drücken Sie auf WEITERWEITER, um durch die Infusionsparameter zu scrollen.

Infusionsparameter während der Infusion anzeigen

3. Parameter:
Das restliche zu 
infundierende Volumen 
wird angezeigt.
Drücken Sie auf die 
Multifunktionstaste FERTIG, 
um zum Hauptbildschirm 
zu navigieren.

Zurück zur Hauptanzeige 
(die Option INFO ist wieder 
verfügbar)

Drücken Sie die 
Multifunktionstaste 
INFO, um die 
Infusionsparameter 
anzuzeigen.

1. Parameter: 
Verbleibende Zeit bis zum 
Ende der Infusion. 

2. Parameter:
Das infundierte 
Gesamtvolumen 
wird angezeigt.

Je nach Infusionsprogramm können zusätzliche Parameter angezeigt werden. Beachten Sie für weitere Informationen das Benutzerhandbuch.
Tipp: Wenn Sie die Aktionstaste WEITER gedrückt halten, kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

SO

INFUNDIERTES 

VOLUMEN

WEITER

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

O3:1O

VERBLEIBENDE DAUER

WEITER

STUNDEN MINUTEN

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

3OO
MEDIKAMENT

INFO

9SO

BEARB.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

3OO
MEDIKAMENT

INFO

949

BEARB.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

9SO
VTBI

FERTIG
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Eine neue Infusion programmieren - Ratenbasierte Programmierung

Wenn die Pumpe über kein vordefiniertes Infusionsprogramm verfügt, kann die Pumpe je nach Pumpenkonfiguration 
entweder manuell mit Rate und VTBI oder mit VTBI und Dauer programmiert werden.

5. Die Infusion läuft.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

NORMALE 

KOCHSALZLÖSUNG

BEARB.

2OO

499.S+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

Die grüne 
Leuchte 
blinkt.

Das Symbol „Läuft“ dreht sich.

3OO
RATE

1OOO

INFOBEARB.

2. Verwenden Sie die Tasten 
 /  und drücken Sie auf 

OK, sobald das erforderliche 
VTBI erreicht ist.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

1OOO
VTBI EINSTELLEN

OKZURÜCK

4. Drücken Sie auf , 
um die Infusion zu starten.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

3OO

START DRÜCKEN

1OOO

ANSICHTBEARB.

3. Überprüfen Sie die 
eingestellten Parameter 
und drücken Sie dann die 
Multifunktionstaste BESTÄT., 
um das Programm zu 
übernehmen.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

RATE 300 ML/H

VTBI 1000 ML

BESTÄT.ZURÜCK

Beachten Sie, dass die Pumpe die Infusionsparameter nach Abschluss der Infusion löscht.

1. Verwenden Sie die Tasten 
 /  und drücken Sie auf 

„OK“, sobald die erforderliche 
Rate erreicht ist.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

3OO
RATE EINSTELLEN

OK
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Eine neue Infusion programmieren - Dauerbasierte Programmierung

Die grüne 
Leuchte 
blinkt.

Das Symbol 
„Läuft“ dreht sich.

3. Drücken Sie die 
Multifunktionstaste WEITER, 
um die eingestellten 
Parameter zu überprüfen.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

ÜBERPRÜFEN 

UND BESTÄTIGEN

WEITERZURÜCK

1. Verwenden Sie die Tasten 
 /  und drücken Sie auf 

OK, sobald das erforderliche 
VTBI erreicht ist.

7. Drücken Sie auf , 
um die Infusion zu starten.

5. Überprüfen Sie die 
eingestellte Dauer und 
drücken Sie dann die 
Multifunktionstaste BESTÄT., 
um sie zu bestätigen.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

24:OO

DAUER BESTÄTIGEN

ZURÜCK

STUNDEN MINUTEN

BESTÄT.

4. Überprüfen Sie das 
eingestellte VTBI und drücken 
Sie dann die Multifunktionstaste 
BESTÄT., um es zu bestätigen.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

SO

VTBI BESTÄTIGEN

BESTÄT.ZURÜCK

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

SO
VTBI EINSTELLEN

OKZURÜCK

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

2.O8

START DRÜCKEN

ANSICHTBEARB.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

2.O8
RATE

1OOO

INFOBEARB.

8. Die Infusion läuft.6. Überprüfen Sie die berechnete 
Rate und drücken Sie dann die 
Multifunktionstaste BESTÄT., um 
das Programm zu bestätigen.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

2.O8
RATE BESTÄTIGEN

BESTÄT.ZURÜCK

2. Verwenden Sie die Tasten 
 /  und drücken Sie auf 

„OK“, sobald die erforderliche 
Dauer erreicht ist.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

24:OO

DAUER EINSTELLEN

ZURÜCK

STUNDEN MINUTEN

OK
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Infusionsparameter vor Beginn der Infusion ändern

Vor Beginn der Infusion können Sie die programmierten Parameter – VTBI und entweder Rate oder Dauer (je nach konfigurierter 
Programmiermethode) – ändern. Änderungen gelten auch für zukünftige wiederholte Infusionen. Das nachstehende Beispiel zeigt, 
wie die Rate bei unverändertem VTBI bearbeitet werden kann.

6. Drücken Sie die 
Multifunktionstaste BESTÄT., 
um die ausgewählte Rate 
zu übernehmen.

7. Drücken Sie auf , 
um die Infusion zu starten.

1. Drücken Sie auf die 
Multifunktionstaste BEARB., 
um die Infusionsparameter 
zu ändern.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

4. Drücken Sie die 
Multifunktionstaste OK, 
um die Rate einzustellen.

5. Um zusätzliche Parameter 
zu ändern, drücken Sie die 
Multifunktionstaste JA; um 
die Bearbeitung zu beenden, 
drücken Sie auf NEIN.

Infusionsrate ändern

2. Möglicherweise müssen 
Sie ein Passwort eingeben.

3OO

START DRÜCKEN 

MEDIKAMENT

1OOO

ANSICHTBEARB.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

2OO
RATE EINSTELLEN

OKZURÜCK

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

WEITERE PARAM. 

BEARBEITEN?

NEINJA

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

2OO

RATE BESTÄTIGEN

BESTÄT.BEARB.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

**O
PASSWORT EINGEBEN

OKLÖSCHEN

3. Sie werden aufgefordert, die 
Rate einzustellen. Anhand der 
Tasten 

 
/  können Sie die 

Raten erhöhen / senken.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

3OO
RATE EINSTELLEN

ÜBERSPR.ZURÜCK

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

2OO

START DRÜCKEN 

MEDIKAMENT

ANSICHTBEARB.

SOO +

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

Die grüne 
Leuchte 
blinkt.

Das Symbol 
„Läuft“ dreht 
sich.2OO

MEDIKAMENT

SOO

INFOBEARB.

8. Die Infusion läuft.
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Rate während der Infusion ändern

1. Drücken Sie auf  , um 
die Infusion zu pausieren.

2. Drücken Sie die 
Multifunktionstaste BEARB.

3. Möglicherweise müssen 
Sie ein Passwort eingeben.

5. Drücken Sie auf die 
Multifunktionstaste 
OK, sobald Sie die 
entsprechende Rate 
erreicht haben.

4. Sie werden aufgefordert, 
die Rate einzustellen.
Anhand der Tasten  

 
/  können Sie die 

Raten erhöhen / senken.

8. Die Infusion läuft.7. Drücken Sie auf , um 
die Infusion fortzusetzen.

Der neue Wert wird für spätere wiederholte Infusionen gespeichert.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

2SO
RATE EINSTELLEN

OKZURÜCK

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

3OO
MEDIKAMENT

999,S

INFOBEARB.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

Die grüne 
Leuchte 
blinkt.

Das Symbol „Läuft“ 
dreht sich.

2SO
MEDIKAMENT

999,S

INFOBEARB.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

**O
PASSWORT EINGEBEN

OKLÖSCHEN

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

3OO
RATE EINSTELLEN

ÜBERSPR.ZURÜCK

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

BEARB

3OO
MEDIKAMENT

999,S

INFO

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

2SO
MEDIKAMENT

999,S

INFOBEARB.

6. Drücken Sie die 
Multifunktionstaste BESTÄT., 
um die ausgewählte Rate 
zu übernehmen.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

2SO

RATE BESTÄTIGEN

BESTÄT.BEARB.
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