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Diese Kurzanleitung enthdlt Informationen zu den grundlegenden Funktionen der Avoset-Infusionspumpe.

Entnehmen Sie zusatzliche Informationen sowie eine Anleitung fur eine sichere Verwendung des Produkts bitte
dem Leitfaden zur sicheren Nutzung.
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Ansicht der vorprogrammierten Infusionsparameter
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Drucken Sie auf die
Multifunktionstaste ANSICHT,
um die Infusionsparameter
anzuzeigen
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5. Parameter:

Zeit zwischen den Boli,
wenn der Benutzer keinen
Bolus initiieren kann.
Dricken Sie auf ZURUCK,
um die Uberprufung der
Parameter abzuschlielRen
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1. Parameter (optional):

Konzentration des
Medikaments
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bei der Infusion
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3. Parameter:
Die Infusionsrate
zwischen Boli

avoset
3 o
+ ON/OFF
BOLUSMENGE
. j mg >
PRIME
(]
C,u
START
. n
ZURvUCK WEQ'ER

& ALARM
.

(=] o

4. Parameter:

Das mit einem einzigen
Bolus zu infundierende
Volumen

Je nach Infusionsprogramm kénnen zusdtzliche
Parameter angezeigt werden.
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Infusionsparameter wdhrend der Infusion anzeigen
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Drucken Sie auf die
Multifunktionstaste
INFO, um die
Infusionsparameter
anzuzeigen
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6. Parameter:
Kontinuierliche Rate

avoset

® B o
BOLUS ONJOFF
GESPERRTFUR

>
PRIME

i
Ou:ic s

T STUNDEN MINUTEN SEK
> n
PAUSE LB
it AU

1. Parameter:
Verbleibende Zeit, bis
ein Bolus verabreicht
werden kann. *wenn ein
Bolus verfigbar ist, wird dieser
Parameter nicht angezeigt
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7. Parameter:

Das mit einem
einzigen Bolus
zu infundierende
Volumen

Bolusverlauf-Parameter
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4. Parameter:
Zeit, die seit der
letzten Loéschung

3. Parameter:
Das restliche zu
infundierende

2. Parameter:
Das bisher infundierte
Gesamtvolumen

Volumen des Bolusverlaufs
vergangen ist
avoset avoset
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8. Parameter (optional): Zurlck zur
Konzentration des Hauptanzeige (die
Medikaments Drucken Sie auf Option INFO ist wieder
FERTIG, um die Uberprufung  verfugbar)

der Parameter abzuschlieRen
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5. Parameter:

Die Anzahl der
angeforderten und
der verabreichten Boli

Je nach Infusionsprogramm kénnen zusatzliche Parameter angezeigt werden.
Tipp: Wenn Sie die Multifunktionstaste WEITER gedrUckt halten, kehren Sie zum Startbildschirm zuruck.
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Patientenbolus abgeben

Durch Dricken von 3 wird ein Patientenbolus initiiert. Der Programmierer kann einen Bestatigungsschritt aktivieren.
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1. Drlcken Sie auf @, um
einen Bolus zu initiieren
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2. Anzeige der Bolusabgabe
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1. Driicken Sie auf #4, um
einen Bolus zu initiieren

Nach der Verabreichung eines Bolus verhindert eine Sperrzeit (Lockout) zwischen Boli,
dass der Benutzer bis zum Ablauf des Lockouts weitere Boli anfordern kann.

BOLUS

Durch Driicken der Taste ] wird diese Mitteilung ausgelost
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2. Der
Bestatigungsbildschirm
wird angezeigt. Dricken
Sie auf Ja, um den Bolus
abzugeben.
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3. Anzeige der Bolusabgabe
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