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Diese Kurzanleitung enthdlt Informationen zu den grundlegenden Funktionen der Avoset-Infusionspumpe. Wenn Sie keine medizinische

Fachkraft sind, entnehmen Sie bitte zusdatzliche Informationen sowie die Anleitung fur eine sichere Verwendung des Produkts dem Leitfaden zur
grundlegenden Nutzung.

Medizinische Fachkrafte, die die Kurzanleitung verwenden, beachten bitte zusétzlich auch das Benutzerhandbuch und die Schulungsmaterialien
auf unserer Website: www.eitonmedicol.com?term_troining_materials/
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Ansicht der vorprogrammierten Infusionsparameter

Drucken Sie auf WEITER, um zwischen den Infusionsparametern zu wechseln

avoset
12:00me 38 o
STARTDRUCKEN )
MEDIKAMENT

(444

I mL/h erie
(]

START
> n
PAUSE BEkE
ALARM
.

RUN B
.

Drucken Sie die
Multifunktionstaste ANSICHT,
um die Infusionsparameter
anzuzeigen

avoset
+ o
GESAMTDAUER
(444
- | mim PRIME
| l'__" N

STUNDEN  MINUTEN

5. Parameter:

Die fur die Infusion
erforderliche Zeit. Drlicken
Sie auf ZURUCK, um

die Uberprufung der
Parameter abzuschlielzen

avoset
+ * E ON%FF
PLATEAU RATE
>
T mL/h PRIME
04

1. Parameter:

Infusionsrate zwischen
Taperphasen (Infusionsphasen
mit An- und Abstieg)

avoset

4+ 200m 38 o
STARTDRUCKEN el
MEDIKAMENT

Tmin] mL/h r:nrr.:z

(e p
START
n
P:USE BEARB ANSICHT i

2 ARM RUN B
. o .

Zuruck zur Hauptanzeige
(die Option ANSICHT ist
wieder verfugbar)

avoset
+ * @ ON%FF

INF VOL
>

I '—“—'mL PRIME
IE:ULI

START
- n
AUN
.

A& ALARM
.

o

2. Parameter:
Gesamtes zu
infundierendes Volumen
bei der Infusion

avoset
+ * E ON(I'z)FF

AUSSCHLEICHEN
DAUER

3. Parameter (optional):
Zeit, in der die Rate

bis zum Erreichen der
Plateaurate ansteigt

avoset
+ 38 o

EINSCHLEICHEN Chlle

DAUER

4. Parameter (optional):
Zeit, in der die Rate vom
Ende der Plateaurate aus
absteigt

hach Infusionsprogramm kénnen zusdtzliche Parameter angezeigt werden.

Beachten Sie fur weitere Informationen das Benutzerhandbuch.
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Infusionsparameter éndern

Die Bearbeitung einer Taper (Infusion mit An- und Abstieg) ist nur vor Beginn der Infusion méglich; die Anderungen
gelten fur die aktuelle Infusion und zuktinftige wiederholte Infusionen. Das nachstehende Beispiel zeigt, wie die
Einschleichdauer bei unverdndertem VTBI bearbeitet werden kann

12:00me 38 o
STARTDRUCKEN ——
MEDIKAMENT

444
I ’—' mL/h PRIME
(]

START
n
> ANSICHT
> BOLUS

AUN B
B

1. Dracken Sie auf die
Multifunktionstaste BEARB,
um die Infusionsparameter

zu dndern
avoset
B o
+ EINSCHLEICHEN Sl
DAUER BESTATIGEN
— 244

'_“_l’_ PRIME

6. Uberprufen Sie die
bearbeiteten Parameter; um
sie zu bestdatigen, drucken
Sie auf BESTAT, zum Andern
drucken Sie auf BEARB
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B o

INFVOLEINSTELLEN | Vo

444

1 mL/h PRIME
l:": (]

2. Um einen Parameter zu
Uberspringen und nicht zu
bearbeiten, dricken Sie die

Multifunktionstaste UBERSPR.

avoset
12:00me 38
STARTDRUCKEN el
MEDIKAMENT
1444
- " '—' mL/h PRIME
(AN

START n
BEARB
P:USE ~ ANSICHT IR
. o

RUN B
o .

7. Zurack zur Hauptanzeige
(die Option ANSICHT ist
wieder verfugbar)

avoset
B o
EINSCHLEICHEN ON/OFF
DAUER EINSTELLEN
444
11 . 1 PRIME
[y

STUNDEN  MINUTEN

. n
ZURvUCK UBEESPR.

3. Zum Bearbeiten eines
Parameters verwenden

Sie die Tasten + [/ — ,in
diesem Fall zum Andern der
Einschleichdauer

avoset

a 3
+ ON/OFF

EINSCHLEICHEN

DAUER EINSTELLEN

avoset
B o

WEITERE PARAM.
BEARBEITEN

4. Drucken Sie die
Multifunktionstaste 0K,
sobald die gewlnschte
Dauer angezeigt wird

5. Drucken Sie auf NEIN,

um die Bearbeitung
abzuschlieRen, oder auf JA,
um zusdtzliche Parameter
ZU bearbeiten



Infusionsparameter wdhrend der Infusion anzeigen

avoset
+  950m ® o
PLATEAU CIIER
MEDIKAMENT
1cJ mL/h ;Rrr\:s
[

Drucken Sie die
Multifunktionstaste INFO,
um die Infusionsparameter
anzuzeigen

avoset
+ ® B o
EINSCHLEICHEN CLJER
DAUER
[ 444
- miINminl PRIME
[
STUNDEN MINUTEN

5. Parameter (optional):
Zeit, in der die Rate bis
zum graduellen Erreichen
der Plateaurate ansteigt

avoset
® o
VERBLEIBENDE ON/OFF
GESAMTDAUER
>
[N 1 PRIME

STUNDEN ~ MINUTEN

1. Parameter:
Die fur die Infusion
erforderliche Zeit

avoset
® o
AUSSCHLEICHEN CllEs
DAUER

6. Parameter (optional):
Die Zeitspanne, in der
die Rate am Ende der
Plateauphase allmdhlich
abnimmt

avoset
®© 8 o
+ INFUNDIERTES ON/OFF
VOLUMEN
- __| l_- 1 mL ;RTNTE
g [

START
» WEITER
PAUSE ~

& AR
.

n
BOLUS

2. Parameter:
Das bisher infundierte
Gesamtvolumen

avoset

o) g
& (6]
+ ON/OFF

KvVo

1 mL/h prive
.

Drucken Sie auf die
Multifunktionstaste FERTIG,
um zum Hauptbildschirm
zu navigieren

avoset

® 3
& [¢)
+ ON/OFF

INFVOL
>

- 9 5 B mL PRIME

START
> n
PAUSE (RIS

£ ALY AUN B>
. D

WEITER

3. Parameter:
Das restliche zu
infundierende Volumen

avoset
+ 4Gm O o
PLATEAU CLJER
MEDIKAMENT
[ 444
1cJ mL/h e
(|

START
n
. .

ZurUck zur Hauptanzeige
(die Option INFO ist wieder
verfugbar)

avoset
® 2] G
+ ON%FF
PLATEAU RATE
- 1 mL/h P:?TAITE
04

4. Parameter:

Infusionsrate zwischen
Taperphasen (Infusionsphasen
mit An- und Abstieg)
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Sofortiges Ausschleichen

Die Behandlung kann bei Bedarf vorzeitig beendet werden, indem Sie die Option ,Sofort ausschleichen® verwendse
(sofern verfugbar). Es beginnt sofort mit der programmierten Phase Ausschleichen.

avoset avoset avoset
200m. ® B o B o 19Gm. ® B
+ PLATEAU Gl + START e + MEDIKAMENT G
MEDIKAMENT AUSSCHLEICHEN?” AUSSCHLEICHEN
- 1 mL/h P>RI>M>E - P:?Th:E - 1 mL/h P:?Th:E
(] (]
START
»
RUN A AL H‘ & ALAAM , e
: : 5 )
1. Drlcken Sie die 2. Drucken Sie die 3. Die Phase
Multifunktionstaste Multifunktionstaste JA; um Ausschleichen lauft
AUSSCHL., um die Infusion die Phase Ausschleichen gerade
ZU beenden zu starten

6 | Avoset 3.0 Kurzanleitung — Taper (Infusion mit An- und Abstieg)



Avoset 3.0 Kurzanleitung — Taper (Infusion mit An- und Abstieg) | 7




Avoset 3.0 Kurzanleitung Taper (Infusion mit An- und Abstieg) Deutsch | German 15132-048-1211-UM Rev 1.0

(@) i
o eitan
I Eitan Medical Ltd.
medica I al Sy

Ovoset"" Borkstrasse 10 P.O. Box 8639 g12€3

48163 Munster, Germany Netanya 4250529, Israel




