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AVERTISSEMENT
•	 NE PAS UTILISER CHEZ L’ÊTRE HUMAIN ! Ne pas utiliser le kit ni ses 

composants pour administrer des médicaments à un patient.
•	 Ne pas utiliser le nécessaire de perfusion ou ses composants s’il est 

endommagé.
•	 Ne pas tirer sur la tubulure du kit lorsque la pompe est en marche et ne pas 

appliquer de pression sur le réservoir.

AVANT UTILISATION 
•	 Veiller à toujours lire et respecter les instructions du manuel d’entretien.
•	 Consulter l’étiquette du nécessaire à perfusion pour connaître l’usage prévu.

PRÉSENTATION DES COMPOSANTS DU KIT
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Kit AP820 FASTEST PM
MODE D’EMPLOI
À utiliser avec la pompe à perfusion Sapphire et le logiciel FasTest PM.

Numéro de série 
du kit : 

Il est recommandé d’utiliser le kit dans les 6 semaines suivant la première 
utilisation.

Vérifier que le 
kit contient tous 
les composants 
ci-contre.

1 	 Poche de liquide
2 	� Raccord mâle 

Luer Lock 
3 	� Bouchon de 

la poche
4 	 Manchon
5 	 Clamp coulissant
6 	� Cassette de 

perfusion
7 	 Connecteur en T
8 	 Connecteur en Y
9 	 Valve anti-retour

10	 Seringue
11	 Perforateur
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MEDNET EC-REP 
IIb GmbH Borkstrasse 10
48163 Münster, Allemagne

EU REP

Protéger des 
rayons du 
soleil

A. Usage sur homme interdit
B. Utilisation limitée : 
10 utilisations

Consulter le manuel 
d’entretien

Non 
stérile


