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Disminucion gradual inmediata

Esta guia rGpida proporciona directrices para las funciones bdsicas de la bomba de infusidon Avoset. Si no es un clinico,
consulte la guia de informacién de uso importante para ver informacioén adicional y el uso seguro del producto.

Para los clinicos que utilicen la guia rapida, por favor consulte los términos de uso del manual del usuario y de los
materiales de formacién en nuestro sitio web: Www.eitonmedical.com/term_troining_moteriqls/
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Revisar los pardmetros de infusién preprogramados

Pulse SIGUE para navegar entre los pardmetros de infusion

avoset
'200mL 38 o
PULSAR INICIAR °°"
MEDICARCION
444
Tmln] mL/h PRIME
[}

START
LW | EDITAR ( REVISAR

& ALARM
.

n
BOLUS

Pulse el botén multifuncion
REVISHR para ver los
pardmetros de infusion

avoset
+ * E ON(/'gFF
TURACION TOTAL
' n ’—' PRIME
l r:' N

n
BOLUS

AUN B
.

Quinto parametro: El tiempo
necesario para completar la
infusion.

Pulse HECHD para terminar de
revisar los parémetros.

avoset
+ 38 o

ON/OFF

TASA CONTINUR

444

”—”-—'mL/h PRIME
J

START
> ATRAS
PAUSE -~

n
BOLUS
RUN B>
.

Primer par@metro: La tasa
de infusion entre las fases
de cambio gradual

avoset

n

+ 1200mL 38 o
PULGAR INICIAR Vo7
MEDICACION

1 d24

”—”_—'mL/h PRIME
(|

EILTAR  REVISAR
RUN
5 .

Volver a la pantalla
principal (REVISAR La
opcidn estd disponible de
nuevo)

avoset
+ * @ ON%FF
VAT
I ‘miml mL r:zrn:s
| E' (]

START ,
P:USE A TEHS

& ALRM
° o

Segundo parametro:
El volumen total a infundir
durante la infusiéon

n
BOLUS

RUN B
B

avoset

38 o

* DURACION -—
REDUCCION

Tercer pardmetro
(opcional): Cantidad de
tiempo durante la que
aumenta la tasa hasta
alcanzar la tasa continua

avoset
38 o
* TURRCIAN awer
RUMENTO
- ml X mim PRIME
[ oy

HORAS  MINUTOS
START /
>
PAUSE A TEHS

Cuarto parametro
(opcional): Cantidad de
tiempo durante la que
disminuye la tasa desde el
final de la tasa continua

En funcioén de la programacion de la infusién, pueden mostrarse pardmetros
adicionales. Consulte el manual del usuario para obtener mds informacion.
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Cambiar los pardmetros de infusién

La modificacién de una infusidon gradual solo es posible antes de que comience la infusién; los cambios se aplican
a la infusién actual y a las infusiones repetidas futuras. El eiemplo a continuacién muestra como editar la duracion

del aumento gradual y mantener el VAI sin cambios

avoset avoset avoset avoset avoset
1200m 38 o B o 8 o + 8 o + ) B o
PULGAR INICIAR °V°7 CONFIG. VAT onfers CONF . DURACION Vo CONF. DURACION oV EDITAR MAS onfert
MEDICACION AUMENTO AUMENTO PARAMETROS 2
Tu mL/h ;RTNTE | __, 'mim] mL/h ;RTNTE 'miINEIE] ;Rrr\:s - ‘mIN r P;TB:E - ;RTNTE
(T 1 (NN i
HORAS  MINUTOS START HORAS  MINUTOS
REV ISAR ATRAS  OMITIR ATRAS

1. Pulse el botén

thththth

multifuncion EIITAR para
cambiar los pardmetros

RUN B>
(u} o ¢

3. Para editar un
pardmetro, utilice las

teclas + / —, en este caso

2. Para omitir un
pardmetro y no
editarlo, pulse el botén

A& ALARM
.

4. Pulse el boton
multifuncion RCEPTAR
cuando aparezca la

5. Pulse NO para terminar

de editar o pulse 51

para editar par@metros

de infusion multifuncion OMITIR para cambiar la duracién duracién solicitada adicionales
del aumento gradual
avoset avoset
+ e Lo 1200 mL 38 o
CONFIRMAR e i PULGAR INICIAR V"
TURAC . AUMENTD MEDICACION
— 244 1444
’—' ' . l ’_- PRIME ' ' '—' I11|./h PRIME
i i
HORAS  MINUTOS
START n START n
EDITAR (CONFIRME I EIUFR  REVISAR

6. Revise los par@dmetros

editados; para confirmar

pulse CONFIRME, para

cambiar pulse EDITAR
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RUN B
.

0 (u]

7. Volver a la pantalla
principal (la opcién
REVISAR vuelve a estar
disponible)



Revisar los pardmetros de infusidn durante la infusién

avoset
+ 350m. & ) o
MEDICACION ONforE
CONTINUR
444
- 1cd mL/h PRIME
|

Pulse el botén multifuncién
INFO para ver los
pardmetros de infusion

avoset
® B o
+ TURACION CeT
ALMENTO

Quinto par@metro
(opcional): La cantidad
de tiempo durante la que
aumenta gradualmente
la tasa hasta alcanzar la
tasa continua

avoset
+ ® B o
DURACION TOTAL oo
RESTANTE
244
- nSl - — PRIME
(] (]

HORAS MINUTOS

Primer parémetro: El
tiempo necesario para
completar la infusién

avoset
® o
+ TURAC Iljr} QST
REDUCCION

Sexto parG@metro
(opcional): La cantidad
de tiempo durante la que
disminuye gradualmente
la tasa desde el final de la
fase continua

avoset
® E] :
+ ON%FF
VOL « INFUNDIIO
>
- i m mL PRIME
2

START
>
PAUSE

& AR
.

Segundo parametro: El
volumen total infundido
hasta el momento

avoset

+ ® o)

ON/OFF

Pulse el botén
multifuncion HECHD para ir
a la pantalla principal

avoset avoset
+ ® ON%FF + ® 2]
VAL THRSA CONTINUR
= C mL ;RTJE - Tmlw] mL/h
9 I 1

(¢]
ON/OFF

444
PRIME

Tercer par@metro: El
volumen restante a

infundir de cambio gradual
avoset
+ 4Gm. O o
MEDICACION il
CONTINUAR
11cJ mL/h P:arn:s
(T

& A TS
. o .

Volver a la pantalla
principal (la opcién INFO
vuelve a estar disponible)
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Cuarto par@metro: La tasa
de infusion entre las fases




Disminucidén gradual inmediata

El tratamiento puede finalizar prematuramente si es necesario, utilizando la opcidén «disminucién gradual
inmediata» (cuando esté disponible). Esta opcidn inicia inmediatamente la fase de reduccién gradual tal como

estd programada.

avoset avoset avoset
200m. ® B B 19Gm. ® B
+ MEDICACION GG + SINICIAR G0 + REDUCIR LS
CONTINUA REDLC . MEDICACION
- (1 mL/h o —  BRADUAL? - — | [ oMb {4
1 (T
START

1. Pulse el botén
multifuncion FETUCIR para
finalizar la infusion

2. Pulse el both
multifuncién SI para
iniciar la fase de reduccién
gradual
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&AM AUN
. R .

3. La fase de reduccion
gradual estd en curso
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