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Esta guía rápida proporciona directrices para las funciones básicas de la bomba de infusión Avoset. 
Consulte la guía de información de uso importante para ver información adicional y el uso seguro del producto.

Infusión de ACP: Funciones básicas
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Revisar los parámetros de infusión preprogramados

Pulse el botón multifunción 
REVISAR para ver los 
parámetros de infusión

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

Quinto parámetro: El tiempo 
entre bolos cuando el usuario 
no puede iniciar un bolo. 
Pulse HECHO para terminar de 
revisar los parámetros

Primer parámetro 
(opcional): La 
concentración del 
fármaco

Tercer parámetro: La tasa 
de infusión entre bolos

Segundo parámetro: El 
volumen total a infundir 
durante la infusión

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

En función de la programación de la infusión, 
pueden mostrarse parámetros adicionales. 

Volver a la pantalla principal 
(la opción REVISAR está disponible 
de nuevo)

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

Cuarto parámetro: El 
volumen a infundir en un 
bolo único

4.O

PULSAR INICIAR 

MEDICACION

REVISAR

1OO.O

4.O

PULSAR INICIAR 

MEDICACION

REVISAR

1OO.O

CONCENTRACION 

1 MG/ML

SIGUEATRAS

4.O

CONTINUO

TASA

SIGUEATRAS

OO:1S

DURACION 

BLOQUEO

HECHO

HORAS MINUTOS

EDITAR

EDITAR

mg/h

mg/h

mg/h

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

1OO
SIGUEATRAS

VAI

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

2.O
SIGUEATRAS

mg
CANTIDAD BOLO

,

,

,

,

, , , ,
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Revisar los parámetros de infusión durante la infusión

Pulse el botón 
multifunción 
INFO para ver los 
parámetros de 
infusión

Primer parámetro:  
Tiempo restante 
hasta que se puede 
administrar un bolo. 
*Cuando hay un bolo disponible, 
este parámetro no está presente

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

Segundo parámetro: 
El volumen total 
infundido hasta el 
momento

Tercer parámetro: 
El volumen restante a 
infundir

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

Volver a la pantalla 
principal (la opción 
INFO vuelve a estar 
disponible)

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

Séptimo parámetro: 
El volumen a infundir 
en un bolo único

Quinto parámetro: 
El número de bolos 
solicitados y bolos 
administrados

Sexto parámetro: 
Tasa continua

Cuarto parámetro: El 
tiempo transcurrido 
desde la última 
vez que se borró el 
historial de bolos

Octavo parámetro 
(opcional): La concentración 
del fármaco Pulse HECHO 
para terminar de revisar 
los parámetros

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

Parámetros del historial de bolos

En función de la programación de la infusión, pueden mostrarse parámetros adicionales. 
Consejo: mantenga pulsado el botón multifunción SIGUE para volver a la pantalla de inicio.

BOLUS SOL. 2
BOLUS ADM. 1

SIGUEBORRAR

2.O
CANTIDAD BOLO

SIGUE

4.O
MEDICACION

INFO

9S+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

CONCENTRACION 

1 MG/ML

HECHO

9S.O
VAI

SIGUE

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

S.O
VOL. INFUNDIDO

SIGUE

OO:OS

ULT. BORRADO 

HIST. BOLOS

SIGUE

HORAS MINUTOS
OO:12:S1

BOLO 

BLOQUEADO PARA

SIGUE

HORAS MINUTOS

CLINICO. B.

SEG

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

4.O

TASA CONTINUA

SIGUE

9S

mg/h mg mg/h

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

4.O
INFO

9S

DOSIS CL.

mg/h
MEDICACION

,

,

,

,

,
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Administrar bolo de paciente

Después de administrar un bolo, un periodo de bloqueo entre bolos impide que el usuario 
solicite bolos adicionales hasta que transcurra el periodo de bloqueo. 

1. Pulse  para iniciar un 
bolo

1. Pulse  para iniciar un 
bolo

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

2. Indicación de 
administración de bolo

Sin confirmación de bolo Confirmación de bolo activada

2. Aparece la pantalla de 
confirmación. Pulse SI 
para administrar el bolo

3. Indicación de 
administración de bolo

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

SOLUCIÓN 
SALINA NORMAL

REVISAR

200

499.5+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

4.O
MEDICACION

INFO

98.S

4.O
MEDICACION

INFO

98.S
ADMINISTRANDO 

BOLO...

98.2
ADMINISTRANDO 

BOLO...

98.2

EL BOLO ESTA 

BLOQUEADO

ACEPTAR

DOSIS CL. DOSIS CL.

97.9

mg/h mg/h

Al pulsar la tecla , se mostrará esta notificación 

Al pulsar  se iniciará un bolo de paciente. El programador puede activar un paso de confirmación.

+

–

START
BOLUS

PRIME

PAUSE

ON/OFF

GO

RUNALARM

SICANCELAR

BOMBA EN USO 

BOLO AHORA 

, ,

,

,

,
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Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.
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Eitan Medical Ltd. 
29 Yad Haruzim St. 
P.O. Box 8639 
Netanya 4250529, Israel 

REPEU

MedNet EC-REP llb GmbH
Borkstrasse 10
48163 Münster, Germany es


