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Ce guide rapide fournit des directives sur les fonctionnalités de base de la pompe de perfusion Avoset. 
Veuillez vous référer au guide d’informations importantes sur l’utilisation, pour obtenir des informations supplémentaires 
et relatives à l’utilisation en toute sécurité du produit.

Perfusion PCA - Fonctions de base
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Passer en revue les paramètres de perfusion préprogrammés

Appuyer sur le bouton 
multifonction REVOIR pour 
voir les paramètres de 
perfusion

5e paramètre :  
Durée de verrouillage 
entre deux bolus pendant 
laquelle l’utilisateur ne peut 
lancer un bolus. Appuyer 
sur TERMINÉ pour terminer 
le passage en revue des 
paramètres

1er paramètre (facultatif) :
La concentration du 
médicament

3e paramètre : 
Le débit de perfusion 
entre les bolus

2e paramètre :  
Le volume total à perfuser 
pendant la perfusion

En fonction de la programmation 
de la perfusion, des paramètres 
supplémentaires peuvent être affichés. 

Retour à l’affichage 
principal (l’option REVOIR 
est à nouveau disponible)

4e paramètre : 
Le volume à perfuser 
dans un seul bolus
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Passer en revue les paramètres de perfusion pendant la perfusion

Appuyer sur le bouton 
multifonction INFO pour 
voir les paramètres 
de perfusion

1er paramètre : 
Temps restant jusqu’à ce 
qu’un bolus puisse être 
administré  
* Lorsqu’un bolus est disponible, 
ce paramètre n’est pas présent

2e paramètre :  
Le volume total infusé 
jusqu’à présent

3e paramètre :  
Le volume restant  
à perfuser

Retour à l’affichage 
principal (l’option 
INFO est à nouveau 
disponible)

7e paramètre :
Le volume à perfuser 
dans un seul bolus

5e paramètre :  
Le nombre de bolus 
demandés et de 
bolus administrés

6e paramètre :  
Débit continu

4e paramètre :  
Le temps écoulé 
depuis la dernière 
suppression de 
l’historique des bolus

8e paramètre (facultatif) :
La concentration du 
médicament. Appuyer sur 
TERMINÉ pour terminer la 
revue des paramètres

En fonction de la programmation de la perfusion, des paramètres supplémentaires peuvent être affichés. 
Conseil : appuyer longuement sur le bouton multifonction SUIVANT pour revenir à l’écran d’accueil.
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Administrer un bolus patient

Après l’administration d’un bolus, une période de verrouillage entre les bolus empêche l’utilisateur 
de demander tout bolus supplémentaire jusqu’à ce que la période de verrouillage se soit écoulée. 
Appuyer sur la touche  affichera cette notification. 
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1. Appuyer sur  pour 
lancer un bolus

1. Appuyer sur  pour 
lancer un bolus
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2. Indication 
d’administration de bolus

Aucune confirmation du bolus Confirmation du bolus activée

2. L’écran de confirmation 
s’affiche. Appuyer sur OUI 
pour administrer le bolus

3. Indication 
d’administration de bolus
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POMPE EN FONCT.

BOLUS MAINTENANT 

OUI

ADMINISTRATION

BOLUS...

98,2
ADMINISTRATION

BOLUS...

98,2

DOSE CL. DOSE CL. ANNULER

mg/h mg/h

Appuyer sur  pour lancer un bolus patient. Une étape de confirmation peut être activée par le programmeur.
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